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における，覚醒・睡眠の呼吸状態，精神ストレス
状態，リラックス状態などの生体状態を連続評価
するモニタリング装置の開発および医学実験への
モニタリング装置の適用を目的とする。 
本論文では心拍変動時系列から簡便に算出でき
る心拍変動指標を提案して，生体状態の連続評価
するモニタリング装置の開発とその応用について
記述する。本論文は６章から構成されている。 
 第１章は序論で、研究背景、研究目的などを述
べている。 
第2章は心拍変動時系列の極値の個数に基いた
高速かつ簡易的に周波数を連続算出する手法の提
案を行った。具体的には、心拍変動時系列の極値
の個数に基づく生体状態評価指標と周波数連続算
出法の提案である。極値は、時系列の３つのデー
タの増減を調べて判定しており、簡単なアルゴリ
ズムとなっている。周波数を連続算出するために
キュー型処理を用いて算出窓を1拍ごとにシフトさせ，
周波数を高速連続算出した。心拍動時系列から周波
数を簡易的に高速算出するために、心拍変動時系
列の極値の総数と全テータ数との比率(Number of 
Extreme Point)と、平均心拍数HRを用いて周波数
を算出する手法を提案した。また，心拍変動を模
擬したシミュレーション時系列を多数用いて，連
続算出するための最適窓幅の検討を行った。 
 第3章は，第2で提案した周波数の連続算出ア
ルゴリズムを用いて心拍変動時系列から，覚醒時，
睡眠時および息止め時の呼吸状態を連続推定した。
また，心拍のように簡易的に測定できる脈波の利
用も試みた。本研究で提案するＮＥＰを生体の呼
吸周波数推定に適用した。呼吸周波数は86.2%の精
度で算出が可能である。睡眠時においては、従来
の研究のノンレム睡眠およびレム睡眠の呼吸変化
が本研究の結果と一致しているため、睡眠時の呼
吸状態も推定できる。従来手法は連続推定が困難
であったが、ＮＥＰ手法は理論式が簡単であるた
め、高速かつ簡易的に状態推定が可能である。 
第4章は，複数の心拍変動指標を用いて，暗算に
よる精神ストレス時とリラクゼーション映像視聴
によるリラックス時におけるストレス・リラクゼー
ション連続判定の研究を行った。被験者26名の各状
態のデータを用いて心拍変動指標の数値結果およ
びアンケートによる主観評価の結果から，生体状態
の判定閾値を算出した。また，結果を出力する提示
装置の作製も行った。 
第5章は，これまで提案してきた手法を宇宙医学 
 
 
実験へ応用した。この研究は過重力負荷時の自律神
経活動バランスの乱れから生ずる失神を，心拍変動
時系列から予測する手法を開発したものである。こ
こでは，心拍変動に現れる変動の乱れを定量的に評
価する指標を提案し，それによる失神の予測精度に
ついて述べる。 
第６章は、この研究から得られた結果をまとめる。 
 
論文審査結果の要旨 
 
経済産業省では，「健康寿命80歳の実現」に向け
て人間生活技術の検討を進めている。主な人間生活
技術として，ストレス・疲労の計測の技術，高齢者
の健康状態の計測の技術などが挙げられる。現状の
生体計測の脳波，心拍，血圧，筋電図，発汗量など
の生体信号の平均値，周波数，パワーなどを用いて
生体負担度，自律神経活動，呼吸状態などを評価し
ている。特に心拍は外乱によるノイズが少なく，携
帯型心拍計により無負担・無拘束で24時間連続測定
が可能であり，使いやすい生体信号である。現在の
心電計は，結果を連続的に提示するモニタリング機
能を備えた装置例は殆んど認められない。結果を連
続提示するモニタリング機能を搭載することによ
り，時間を問わず，その場で確認・警告が可能であ
ると考えられる。 
本論文は，簡便に測定できる心拍を用いて，日常
生活における，ストレス・リラックス状態，呼吸状
態，医療での自律神経活動および宇宙医学での人の
状態などを連続推定するモニタリング手法の開発
を目的とする。従来の医療のための心拍変動時系列
の研究開発では周波数・パワー解析はフーリエ変換，
自己回帰モデル(ARモデル)，ウェーブレット変換な
どを用いて、オフライン処理で周波数、パワースペ
クトルから生体の状態を推定、評価することが多い。
しかし，これらの解析法は理論式が複雑，データ数
の制約，サンプリングが必要など連続算出が困難で
ある。したがって、測定した結果を連続的に出力す
る簡単な手法が期待されている。本論文は６章から
構成されている。 
本論文の第１章は序論で、研究背景、研究目的な
どを述べている。第２章では、心拍変動時系列の
極値の個数に基づく生体状態評価指標と周波数連
続算出法の提案である。心拍動時系列から周波数
を簡易的に高速算出するために、心拍変動時系列
の極値の総数と全テータ数との比率(Number of 
Extreme Point)と、平均心拍数HRを用いて周波数 
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を算出する手法を提案した。極値は、時系列の３
つのデータの増減を調べて判定しており、簡単な
アルゴリズムとなっている。周波数を連続算出す
るためにキュー型処理を用いて算出窓を1拍ごとにシ
フトさせ，周波数を高速連続算出した。提案法の精
度評価をするために，心拍変動時系列を模擬した
シミュレーション時系列を作成し(全36例），提案
法で算出された周波数時系列の平均値求め，理論
値周波数に対する誤差率を算出し，S／N比別に誤
差率の平均値を求めた。算出窓幅は4～20拍とした。
白色雑音を含まない場合，誤差率の平均値は約4%
であり，S／N比が20および10の白色雑音を含むと
誤差率の平均値が小さくなり，S／N比が7から5に
おいては，誤差率の平均値は大きくなる結果とな
った。従って，算出窓幅4～20の範囲では誤差率が
2～5%と小さく，提案法の精度が確認された。 
第３章では心拍変動からの呼吸周波数の推定で
ある。本研究で提案するＮＥＰを生体の呼吸周波
数推定に適用した。呼吸周波数は86.2%の精度で算
出が可能である。睡眠時においては、従来の研究
に基づいて考察したが、ノンレム睡眠およびレム
睡眠の呼吸変化がそれらの結果と一致しているた
め、睡眠時の呼吸状態も推定できると考えられる。
従来手法は連続推定が困難であったが、ＮＥＰ手
法は理論式が簡単であるため、高速かつ簡易的に
状態推定が可能である。本研究で提案するＮＥＰ
を生体の呼吸周波数推定に適用した。自律神経活 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
動の推定は仰臥位・立位データで確認し、有意に
自律神経活動バランスを推定できる結果を得た。 
第４章は複数の心拍変動指標を用いて、暗算によ
る精神ストレス時およびリラクゼーション映像視聴
によるリラックス時におけるストレス・リラ 
クゼーションのＮＥＰ値を中心とする、連続判定の
研究である。被験者２６名の各状態のデータを用い
て心拍変動指標の算出結果およびアンケートによる
主観評価から、生体状態の判定閾値を算出した。ま
た、結果を出力する提示装置の製作も行った。 
第５章は、これまで提案してきた手法を宇宙医学
実験における過重力に対する失神状態による自律神
経のバランスの崩れの予測値手法に発展させた。第
６章は結論である。これらの研究成果は医学の専門
学会の自律神経学会の吉田君の筆頭論文として、一
昨年度、今年度の２回の論文賞の受賞になった。 
以上、本論文は、心拍時系列による状態推定のた
めの連続モニタリング手法を開発して、医療におけ
る自律神経系をはじめ、各分野での生体の状態を効
率よく測定・評価できることにより、広く適用でき
る方法論を示した。よって、本論文は、経営情報科
学研究科の課程博士の学位論文として十分、その価
値が認められる。 
以上により、学位審査委員会において、提出論文の
内容を中心としてこれに関連ある科目の学識及び研
究指導能力について諮問し、慎重に審査した結果、合
格と判定した。 
（受理 平成20年3月19日） 
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